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Rickflihrbarkeit

Kalibrierdatum

Nachste Kalibrierung
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Agilent
N9322C

CNO743A146

arnotec GmbH
Grinhutstr. 7
76187 Karlsruhe

273538
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00110
EK-2023-01262
BK216966

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rickfiihrbarkeit auf das
internationale Einheitensystem (SI, Systéme international d'unités). Qualitats-
managementsystem, Grundsdtze und Verfahren der Kalibrierung gemaf
DIN EN ISO/IEC 17025 sind durch die DAkkS akkreditiert. Die DAKKS ist
Unterzeichnerin der multilateralen Ubereinkommen der European co-operation
for Accreditation [(EA) und der International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.
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Fir die Festlegung und Einhaltung von Fristen zur Wiederholung der

Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.
Tobias Klein am  2023-09-11
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